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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pakiet 7
Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, podwójne opakowanie jednostkowe a'10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu sterylnego z chłonnej gazy bawełnianej o wymiarach 10x10 cm po 3 szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, podwójne opakowanie jednostkowe a'10, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ..

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, podwójne opakowanie jednostkowe a'10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, podwójne opakowanie jednostkowe a'10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, podwójne opakowanie jednostkowe a'10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu sterylnego z chłonnej gazy bawełnianej, pakowanego po 3 szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu sterylnego z chłonnej gazy bawełnianej, pakowanego po 3 szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego z elementem kontrastującym w promieniach RTG, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu sterylnego z chłonnej gazy bawełnianej, pakowanego po 3 szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 21
Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego 1 osłonę ortopedyczną na kończynę dolną 33cm x 110cm zamiast 35x110cm, 1 taśmę samoprzylepną 9x50cm oraz 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm zamiast 3 taśm samoprzylepnych 10x50cm. Dodatkowo do zestawu dołączone 4 ręczniki 30 cm x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie zgodnym z SWZ, zawierającym dodatkowo 2 ręczniki 30 cm x 40 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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